
稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 
第12 部分：钍、铀含量的测定 
电感耦合等离子体质谱法
编制说明

一、工作简况

1 任务来源

1.1 计划批复
 根据国家标准化管理委员会<关于下达2022年推荐性国家标准计划（修订）的通知>的要求，国家标准《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》修订项目由全国稀土标准化技术委员会归口，计划编号： 20220749-T-469，项目周期16个月，完成年限2024年，标准起草单位为： 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司，
1.2 项目编制组单位变化情况

全南县新资源稀土有限责任公司为赣州晨光稀土新材料有限公司的下属控股公司，实际参与验证为全南县新资源稀土有限责任公司
最终参与标准起草单位为：江西省钨与稀土产品质量监督检验中心、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、福建省长汀金龙稀土有限公司、包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司。
2 主要参加单位和工作成员及其所作的工作

2.1 主要参加单位情况

江西省钨与稀土产品质量监督检验中心是本项目负责起草单位，于2007年6月经国家质检总局批准筹建，2008年建成，2009年投入运行，2010年10月正式通过国家质检总局和国家认监委验收，是全国唯一的钨与稀土产品质量监督国家级法定技术机构，直属于江西省市场监督管理局，是独立公正的第三方检测机构。其主要职能是开展钨与稀土等有色金属矿产品检验、地质实验测试、环境监测与检验、检测技术培训和有色金属领域内科学技术研究、开发与推广，以及标准研究与制定等工作。近年来，中心参与了我国首批1个稀土国际标准的立项申请工作，以及2个稀土国家标准外文版翻译校核工作；主导制定国家标准3项、行业标准5项、省地方标准7项；参与制定国家和行业标准18项。

湖南稀土金属材料研究院有限责任公司是本项目的一验单位。该单位创建于1958年，一直从事稀土科研和军用稀土新材料研制工作，是我国最早从事稀土材料应用研究开发的科研单位，同时也是有色军工稀土新材料研制开发的定点单位。该院现有在职职工260人，其中：教授级高级工程师7人、高级工程师48人、工程师等技术骨干77人、享受政府津贴的专家7人，技术力量雄厚，在氧化钪与金属钪、铝钪中间合金，高纯中重稀土氧化物、稀土超细微粉、高纯稀土金属和合金型材（棒、片、粉、粒、丝、管、箔）、稀土储氢材料、六硼化镧阴极材料、稀土激光晶体材料、稀土磁致伸缩材料等方面研究处于国内领先水平。作为长期从事稀土材料开发应用单位，先后主持及参与了《六硼化镧化学分析方法》、《金属钪》、《氧化钪》、《六硼化镧》、《金属钇》、《铝钪中间合金》、《钕镁合金》、《氧化镨》、《钕镁合金化学分析方法》、《钇铝合金》、《独居石精矿》、《金属钇》、《镧铜合金》《稀土产品包装标志运输和贮存》等31项稀土标准的修制订工作。拥有γ辐射剂量率，水中总α总β放射性检测，铀、钍、镭放射性核素等电离辐射参数检测CMA资质。在标准起草期间，该单位按照实验报告提供的方法对统一样品进行了分析，完成了验证提供验证报告及意见，同时提供了精密度数据。

福建省长汀金龙稀土有限公司是本项目的一验单位。该公司是厦门钨业股份有限公司的全资子公司，主要从事稀土分离、稀土精深加工和稀土功能材料的研发与应用。公司拥有从稀土矿开采→稀土分离→稀土金属＋深加工（荧光粉、磁性材料）等较为完整的产业链。该公司检测中心于2015年通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可，拥有雄厚的分析检测技术力量和一系列国内外先进的精密分析仪器，固定资产总值超过2000万元，包括超高矫顽力永磁高温测量仪（PFM）、X射线荧光光谱仪（XRF）、X射线衍射仪（XRD）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、扫描电子显微镜（SEM）、脉冲式BH退磁曲线测试设备（PBH）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）、清洁度检测设备等共70多台套，充分保障了检测结果的可靠性。多年来主导和参与了30项国家、行业标准的起草，拥有丰富的标准制定经验。在标准起草期间，该单位按照实验报告提供的方法对统一样品进行了分析，完成了验证提供验证报告及意见，同时提供了精密度数据。

     包头稀土研究院是本项目的二验单位。该单位成立于1963年，直属原冶金工业部。1992年进入包钢（集团）公司，是全国最大的综合性稀土科技研发机构。包头稀土研究院是以稀土资源的综合开发、利用为宗旨，以稀土冶金、环境保护、新型稀土功能材料及在高新技术领域的应用、稀土提升传统产业的技术水平、稀土分析检测、稀土情报信息为研究重点的多专业、多学科的综合性研发机构。包头稀土研究院理化检测中心多年来承担参与60%以上国家稀土产品标准、国家稀土分析方法标准的起草及国家稀土标准样品的研制工作。理化检测中心拥有一支高水平的检测技术团队和一批先进的检测设备，是行业内知名的稀土检测机构。中心拥有电感耦合等离子质谱仪、电感耦合等离子光谱仪、辉光放电质谱仪、原子吸收光谱仪、X荧光光谱仪、原子荧光光谱仪、透射电子显微镜、场发射扫描电子显微镜、粒度仪等大型设备，检测范围覆盖材料、物理、化学等领域。在标准起草期间，该单位提供了大量的统一样品，并提供了精密度数据及对标准草稿和研究报告提出很多意见和建议。
定南大华新材料资源有限公司是本项目的二验单位。该公司是五矿稀土集团有限公司下属直管企业，成立于2004年，位于江西省赣州市定南县，占地面积158亩，拥有各类高素质的管理、技术和生产人员230多人。公司年分离产能4400吨南方离子型稀土矿，主要生产14种高纯单一稀土化合物及2种共沉产品，10种产品的纯度大于99.99%，其中高纯氧化镧、高纯氧化钇（纯度≥99.999%）为公司的“拳头”产品，主要出口美国、日本、韩国、欧盟等发达国家和地区。产品质量在同行业中居于前位，相关产品在高纯光学材料市场中占有率较高。定南大华检测中心全面贯彻“准确、及时、科学、公正”的质量方针，坚持“以客户为关注焦点”，拥有一批熟悉相关检测标准规范、有较丰富工作经验的技术人员，检测中心于2022年2月18日取得国家实验室认可（CNAS）的资格。在标准起草期间，该单位提供了大量的统一样品，并提供了精密度数据及对标准草稿和研究报告提出很多意见和建议。
虔东稀土集团股份有限公司是本项目的二验单位。该公司是一家专业从事稀土各类产品生产经营的民营企业。经过30年的快速发展，虔东集团由最初的金属冶炼企业发展成为一家集稀土基础材料、稀土功能材料、稀土应用产品开发和稀土加工装备制造为一体的稀土开发综合性企业集团，旗下拥有赣州科力稀土新材料有限公司、东利高技术、科瑞精密磁材、力赛科等10多家子公司和控股公司。公司已初步建立了完整的科研、试验、生产、检测体系和具有国内先进水平的稀土分离、稀土金属、稀土磁性材料、稀土结构陶瓷、稀土资源回收、稀土加工设备制造等生产线。主要生产稀土化合物、稀土金属、稀土合金、磁性材料、钇锆结构陶瓷和稀土深加工设备等60余种产品。公司自1988年创办以来，紧紧依靠科技进步，先后组织实施了国家“863计划”项目、国家“星火计划”项目、国家“火炬计划”项目、国家“重点新产品”项目、国家“创新基金计划”项目等70多个国家、省、市级新产品的研制和开发。虔东集团自2002年来一直致力于标准化工作研究，至今主持制修订了多项国、行标准：《钕铁硼废料》、《稀土复合钇锆粉》、《金属铈》、《镨钕氧化物》、《金属钐》、《钕铁硼废料化学分析方法》、《钕铁硼合金化学分析方法》、《稀土废渣废水化学分析方法》等等，参与了多项标准的起草及验证工作，在稀土标准的制修订方面，累积了丰富的经验。在标准起草期间，该单位提供了精密度数据及对标准草稿和研究报告提出很多意见和建议。
 全南县新资源稀土有限责任公司成立于1999年12月，公司前身是全南县稀土冶炼厂，是一家从事稀土冶炼、分离及深加工为一体的民营股份制企业。企业原址在江西全南县城梅子山景观区北侧，根据江西全南县城市规划，于2007年实施“退城进郊”技术改造项目。2008年8月公司进行了股权重组，赣州晨光稀土新材料有限公司为控股方，该公司是稀土金属冶炼的龙头企业，与晨光公司的合作，形成上下游的产业链，提高了公司的核心竟争能力。年稀土分离能力达3000吨。成为江西赣南地区最大的稀土分离企业之一。公司现有员工210余人，研发人员23名（其中高级职称人员2人，中级职称人员10人），取得专利43件。主要生产品有氧化铽、氧化镝、氧化镨钕、氧化钇等。在标准起草期间，该单位提供了精密度数据及对标准草稿和研究报告提出很多意见和建议。
     湖南益阳鸿源稀土有限责任公司给我们标准编制组提供了大量的统一样品。
2.2 主要工作成员所负责的工作情况

本标准主要起草人及工作职责如下：

徐娜：负责与企业、稀标委组织协调；负责方法的起草，各阶段标准文本审定，数据统计，组织联络验证单位；

孙娜：负责样品的收集和分发，完成了分析方法研究工作，撰写了研究报告；

曾庆平、陈荣：协助完成方法起草，协助完成精密度实验数据；

王贵超、王金凤、王宝华、张曼宁作为一验，对标准方法条件实验进行了验证，并完成精密度实验；

温斌、张鵾、陈添连、王宝华、常诚、陈燕、曹娅娟作为二验，提供验证方法的精密度数据。

3 研制背景
3.1 项目的必要性简述

党的十八大提出了“美丽中国”战略，从国家层面整体推进生态文明建设，实现绿色、循环、低碳发展。加入WTO后，如何尽快与国际接轨，为我国稀土产品的出口贸易“保驾护航”显得十分紧迫。

我国稀土资源丰富，伴生矿种类繁多，特别是放射性核素钍、铀含量高的氟碳铈独居石混合稀土矿总储量居世界首位。稀土在冶炼与加工过程中，放射性物质被迁移、富集和重新分布。从稀土矿石到成品，天然放射性核素含量降低极大。由此可推断放射性核素在生产过程中转移到废水、废气、废渣中，另一部分留存在稀土产品中。稀土产品在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃等领域拥有广泛的应用。人们在初期并未引起足够重视，也没有对稀土产品中的铀元素进行检测和关注。近几年来，稀土在节能、环保领域的应用需求大幅增加，国内外用户对稀土产品的环保属性提出更高要求，对于出口稀土产品中钍、铀量的测定成为常见的检测要求，因此，建立准确、有效地钍铀含量测定标准显得尤为重要。

     目前稀土产品中钍量的测定主要按 GB/T 12690.12-2003标准的测定，但偶氮胂III分光光度法操作比较繁琐，且试剂有毒，采购不便利并且对环境危害很大，而稀土产品中铀量的测定暂无对应的检测方法。钨与稀土质检中心在大量反复实验的基础上，提出利用电感耦合等离子质谱仪测定稀土金属及其氧化物中的钍、铀含量，提出了对GB/T 12690.12-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钍量的测定 偶氮胂III分光光度法和电感耦合等离子体质谱法》修订的建议。

3.2 项目的可行性简述

 钍和铀都是放射性元素；放射性危害在于当人体收到放射性核素释放的射线照射时，射线可以通过电离和激发作用引起人体细胞组成分子的结构性质的改变。钍是一种放射性的四价金属元素，以化合物的形式存在于矿物内（例如独居石和钍石），通常与稀土金属连系在一起，是高毒性元素，铀既是放射性元素，也是一种有毒金属，能通过空气、水及食物进入人体内，它可以在胰腺、血液、肝脏、骨头、肺、肾脏及生殖系统中富集，使器官会受到不同程度的损伤具有生物毒性，生物实验显示，铀能导致肺癌、畸形儿以及免疫系统损伤，甚至会损伤神经系统进而导致脑部疾病。

目前，对于放射性的检测，大部分停留在用γ谱仪测定的阶段，如GB/T 34500.3和GB 11743等标准，但该方法不稳定，对于痕量放射性核素测定存在本底辐射高，必须采取严格的屏蔽措施等缺陷。电感耦合等离子质谱（Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry， ICP-MS）法是近年来发展最快的无机痕量分析技术之一。同γ谱仪相比，ICP-MS 以其所需样品少、检测限低、测量速度快、可进行多元素同时分析的优点，ICP-MS已被越来越多地应用于痕量核素分析中。目前应用于环境监测的国家标准已逐年颁布，如HJ 700-2014和GB/T 14506.30-2010测定水或土壤中的钍和铀。经过试验、验证，该方法能够同时测定稀土金属及其氧化物中的钍、铀元素的含量，具有良好的应用前景。

4 主要工作过程

4.1预研阶段

本项目计划为修订项目，钨与稀土质检中心在2019年4月15日-17日浙江嘉兴召开的2019年第二次稀土标准工作会议暨稀土标准计划项目论证会工作会议，专家和代表对《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的项目论证报告进行了充分讨论和研究，会上专家和代表肯定了项目的必要性和可行性，但也提出一些需要注意的事项如下：
建议增加镭检测项目；本中心查阅了相关文献和标准，目前镭226的检测停留在γ谱仪的测定，目前国内标准和文献均没有用ICP-MS测定镭226的报道，国外文献报道用ICP-MS测镭226的研究也不多，而且都需要富集。我们也咨询了核工业检测实验室，镭226在用ICP-MS检测的信号值比较低，不适合检测低含量镭226的检测。故本标准立项不建议增加镭的检测。
了解放射性检测的对实验室防护要求；稀土金属及其氧化物是伴生放射性矿开发利用的产品，普遍钍铀含量都不高，大部分都小于1Bg/g，针对实验过程中，该放射性量可忽略不计。为了保证实验人员的人身安全，建议实验室配备一台表面沾污仪，针对粗筛放射量比较高的样品建议不接受样品委托检测。小于1Bg/g的样品可跟正常样品检测；含量大于1Bg/g的样品，实验室根据自己的防护条件视情况而定，样品建议统一收集统一处置。
随后起草单位组织了详细调研，广泛征集了用户企业与科研院所等单位意见，确定了修订方案，并通过初步试验形成了草案稿，同时完成了立项论证报告及项目建议书的编写，最终以《稀土金属及其氧化物中化学分析方法 钍铀的测定 电感耦合等离子体质谱法》的项目名称进行立项申报。

4.2立项阶段

    2021年8月向稀标委秘书处递交了本项目的《项目建议书》、《立项论证报告》、《草案稿》正式申请立项。稀土标委会对本项目立项进行了意见征集并组织了全体委员进行投票通过率92.31%，最终通过了本项目的立项请求，并报国标委批复。 2022年3月收到了关于《国家标准化管理委员会关于下达2022年第一批推荐性国家标准制订计划及相关标准外文版计划的通知》确定本项目已获批复计划号为：20220749-T-469；项目名称为：《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》；归口单位为：全国稀土标准化技术委员会；项目周期为16个月。

4.3起草阶段

国家稀土标准化技术委员会于 2022 年 9 月 27 日以网络会形式召开了“2022 年第七次稀土标准制修订工作会”，来自国内 36 家稀土生产企业、科研院所共 75 余名代表参加了会议。会议确定本标准负责起草单位为江西省钨与稀土产品质量监督检验中心；湖南稀土金属材料研究院有限责任公司、福建省长汀金龙稀土有限公司这2家单位为第一验证单位；包头稀土研究院、定南大华新材料资源有限公司、虔东稀土集团股份有限公司、赣州晨光稀土新材料有限公司这4家单位为第二验证单位。
江西省钨与稀土产品质量监督检验中心接受任务后，立即成立《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准研制小组，并建立标准制定微信群，方便快速讨论标准制定工作中的技术问题。

2023年2月江西省钨与稀土产品质量监督检验中心收到湖南益阳鸿源有限公司的稀土统一样品。

2023年2月至2023年6月起草单位完成了样品溶样方式、测定的酸度、内标选择等实验条件，形成讨论稿、试验报告，并将统一样品和和方法研究报告邮寄至一验单位。

2023年7月，一验单位完成条件验证试验，并将验证报告返回至起草单位。随后起草单位将试验报告及统一样品发送至二验单位，进行精密度试验。
2023年7月，陆续收到各验证单位的研究报告及反馈意见，对参与验证单位的意见和建议进行汇总处理，对预审稿进行修改，完善实验报告，撰写编制说明。

除文字上的修改，在验证过程中各验证单位提出意见表1：

表1 征求意见汇总表
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见
	备注

	1
	研究报告
	方法的测定范围0.00005%~0.020%，缺乏检出限水平和测定上限水平的精密度数据，建议增加。
	福建省长汀金龙稀土有限公司、湖南稀土金属材料研究院有限责任公司
	采纳
	增加了补充实验

	2
	研究报告
	试验缺少方法的正确度试验，建议增加加标回收试验和方法对照试验。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	增加了补充实验

	3
	研究报告
	试验报告5.6检出限和方法测定限：以流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，测定11次，按其3倍标准偏差所对应的浓度计算的检出限；按3倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度，计算钍（Th）的测定下限，铀（U）的测定下限。测定下限应该是10倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度来计算的。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	文本是按照测定下限10倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度来计算的，研究报告笔误

	4
	研究报告
	报告5.2的实验用酸部分建议采用表格形式，另仅做了氧化镧和氧化铈的溶解实验，但给出结论是其他溶解方式按氧化镧的溶解方式，建议增加其他一些稍难溶样品的溶解实验。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	不采纳
	12690系列的溶样方式已经研究得比较全面

	5
	研究报告
	报告5.4内标选择实验中，氧化镧基体溶液的不同内标测试结果不同，没有其他方式确认为什么一定要选择Cs，建议增加回收率实验。另外，因为氧化镥的基体效应更强，建议增加氧化镥内标实验。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	不采纳
	内标主要是校准基体效应和仪器波动，就是因为氧化镥具有基体效应，所以我们才需要采用内标校正，内标试验In和Cs都可以

	6
	研究报告
	内标选择实验是否有考虑过209Bi，该元素和待测元素质量数更接近。
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	不采纳
	15个稀土元素的质量数分布在150-180之间，容易结合O、Ar等造成质谱干扰，如169Tm和40Ar结合，所以Bi数据不稳定，不适合做内标

	7
	标准文本
	建议增加在线内标测试，测试更方便
	福建省长汀金龙稀土有限公司
	采纳
	在标准文本中以注的形式增加

	8
	标准文本
	4.4.3和4.5中“以硝酸定容至刻度，混匀，待测”建议改为“以硝酸（3.4）定容至刻度，混匀，待测”
	定南大华新材料资源有限公司
	采纳
	


综合起草单位意见，形成了《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的《征求意见稿Ⅰ》与《征求意见稿Ⅰ编制说明》并通过邮件及微信方式征询意见。共发送单位20家，其中回函14家，回函有建议及意见5家。根据征求意见汇总意见表，起草单位根据采纳的意见对标准讨论稿进行修改完善，并形成预审稿。

4.4  征求意见阶段

2023年7月26日～28日，由全国稀土标准化技术委员会主持，在包头召开标准预审会。会上包头稀土院、虔东稀土、江西理工大学等单位的三十余位专家代表，对本标准预审稿与预审稿编制说明、试验报告进行详细的审阅和细致的讨论，并提出了许多宝贵的意见和建议，具体内容如下：

征求意见稿再多发几家单位，重点征求检测上限的范围；（处理意见：重新通过微信和邮件的方式，广泛征求了厂家的意见，意见不集中，建议检测上限0.020%和0.010%比例差不多，建议审定会上专家讨论再定）

增加两个金属样品及低含量样品（1ppm左右)精密度试验；（处理意见：已完成补充实验）
增加低中高加标回收准确度试验；（处理意见：已完成补充实验）
考虑Re的内标选择试验；（处理意见：我们查阅了相关资料，Re质量数为187和185，受到稀土元素的干扰特别多，如187Re受到12C+175Lu，14N+173Yb，40Ar+147Sm；16O+1H+170Er；16O+171Yb；16O+1H+170Yb；18O+169Tm；36Ar+151Eu等干扰；185Re受到16O+169Tm，16O+1H+168Er，12C+173Yb；14N+171Yb，40Ar+145Nd等干扰；所以Re不适合稀土检测的内标元素）
标准文本中钍铀的标准溶液直接用有证标准溶液。（处理意见：标准文本已修改）
标准文本增加引言部分、警告部分；（处理意见：标准文本已修改）
标准文本表头加内容，两个公式合为一个；（处理意见：标准文本已修改）
重现性限和再现性限的高含量的数据有效数字减少一位。（处理意见：标准文本已修改）
2023年8月，综合各单位专家提出的意见，联系6家验证单位补发了统一样品进行补充实验，根据起草单位与验证单位补充研究报告反馈，起草单位对送审稿及研究报告进行了完善。形成了《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的《征求意见稿Ⅱ》与《征求意见稿Ⅱ编制说明》。

2023年9月，将完成的《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的《征求意见稿Ⅱ》与《征求意见稿Ⅱ编制说明》通过邮件及微信的方式发送至江西理工大学、江西南方高科技有限公司等20家单位进行意见征集，收到回复的单位数10个，收到回函并有建议或意见的单位数8个，无回函并无建议的单位数8个。

2023年9月13日，整理形成了《征求意见汇总处理表》。征求意见范围广泛且具代表性，根据《征求意见汇总处理表》中的意见和建议对《征求意见稿》进行修改完善，于2023年9月15日形成了《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》的《送审稿》与《送审稿编制说明》。

4.5  审定阶段

2023年9月20日至9月22日，在四川成都召开了20223年度全国稀土标准化技术委员工作会。根据会议安排，会议分为两组分别对方法标准和产品标准进行了讨论和审定。 方法标准组来自全国XXX个单位的 XXX名代表对《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 第12 部分：钍、铀含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准送审稿进行了认真、热烈的讨论。形成会议纪要如下：

会议经讨论后一致认为：xxxxxxxxx

同意标准负责起草单位按审定会会议纪要修改标准送审稿为报批稿，报送至全国稀土标准化技术委员会秘书处，由稀土标委会秘书处作为推荐性国家标准上报。
4.6  报批阶段

二、标准编制原则、主要内容及其确定依据。

1、编制原则：

（一）规范性原则：本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.4—2015《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》、GB/T 6379.2—2004《测量方法与结果的准确度》的要求进行了编写。

（二）先进性：ICP-MS 以其所需样品少、检测限低、测量速度快、可进行多元素同时分析的优点，ICP-MS已被越来越多地应用于痕量核素分析中。
（三）适用性：本标准根据了结合实际运用情况对测定范围等各分析条件的确定，进行了深度考量。本标准除考虑了与产品兼容外，修订中还考虑了各种能力实验室的运用，着重于准确、简单、快速、成本低的特点，能更好的满足客户及操作人员的要求；
    （四）充分考虑国家法律、安全、卫生、环保法规的要求。

2、主要技术内容及其确定的依据：

标准将采用电感耦合等离子体质谱法测定稀土金属及其氧化物中钍铀量，测定范围拟为：0.00005% ～ 0.020%。主要技术内容包括：（1）方法原理，（2）试剂和材料，（3）分析方法步骤，（4）精密度。

    标准将代替GB/T 12690.12-2003《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钍量的测定  偶氮胂III分光光度法和电感耦合等离子体质谱法》。与原标准相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：——应用范围由钍量调整为钍铀量；

试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

本文件是2003版的修订，是在充分调研了相关企业的实际生产水平及需求后完成的。增加检测项目，完善了稀土金属及其氧化物的分析方法。

（一）实验验证分析

1、 基体效应

取不同体积氧化钇基体溶液（3.12）于100 mL容量瓶中，配制基体浓度为0 mg/mL、0.20 mg/mL、0.50 mg/mL、1.00 mg/mL、2.00 mg/mL、3.00 mg/mL的氧化钇溶液，加入1 mL钍、铀标准混合标准溶液（3.8），加入1 mL铯内标溶液（3.9），以硝酸（3.4）定容至刻度线，混匀，待测。其中，被测元素（钍、铀）浓度为10 ng/mL，铯内标浓度为100 ng/mL。

称取0.25 g（精确至0.000 1 g）统一样1#氧化镧置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL 硝酸（3.3），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分别取4 mL、10 mL、20 mL及40 mL该氧化镧溶液于50 mL容量瓶中，加入0.5 mL铯内标溶液（3.9）后用硝酸（3.4）定容至刻度线，混匀，待测。

经试验表明，在基体浓度超过0.5 g/L时，内标回收率低于70%，各内标元素强度明显下降，表明基体效应和仪器的波动对测定结果的干扰不可忽略。
结论：起草单位跟验证单位数据一致，选择进样的基体浓度为0.5 g/L.
5.2 实验用酸
准确称取五份0.25g（精确至0.000 1 g）统一样1#氧化镧，置于100 mL烧杯中，吹少量水，分别加入2、5、10、15、20 mL 硝酸（3.3），加热溶解，冷却。观察溶样情况。经试验发现，统一样1#氧化镧中加入2~20 mL硝酸（3.3）均能溶解透亮，但加入2 mL硝酸（3.3）时，所需加热溶样时间较长。

准确称取五份0.25g（精确至0.000 1 g）统一样3#氧化铈置于100 mL烧杯中，吹少量水，分别加入2、5、10、15、20 mL 硝酸（3.3），加热溶解，冷却。观察溶样情况。经试验发现，氧化铈加入2~20 mL硝酸（3.3）均不能溶解透亮。
准确称取0.25g（精确至0.000 1 g）氧化铈置于100 mL烧杯中，吹少量水，分别加入2、5、10、15、20 mL 硝酸（3.3），再加入0.5 mL过氧化氢（3.1），加热溶解，冷却。观察溶样情况。经试验发现，加入2mL硝酸（3.3）& 0.5 mL过氧化氢（3.1）或者5 mL 硝酸（3.3）& 0.5 mL过氧化氢（3.1） ，氧化铈加热较长时间也不能溶解清亮，加入10 mL硝酸（3.3）& 0.5 mL过氧化氢（3.1）、15 mL硝酸（3.3）& 0.5 mL过氧化氢（3.1）或者20 mL硝酸（3.3）& 0.5 mL过氧化氢（3.1），氧化铈均能溶解透亮。
结论：起草单位跟验证单位数据一致，二氧化铈采用10 mL硝酸（1+1）& 0.5 mL过氧化氢，其余稀土氧化物采用10 mL硝酸（1+1）溶样。
5.3 酸度的影响

移取2.5 mL氧化钇基体溶液（3.12）、1 mL钍、铀标准混合标准溶液（3.8）、1 mL铯内标溶液（3.9）于6个100 mL容量瓶中，分别加入1 mL、2 mL、4 mL、6 mL、8 mL及10 mL硝酸（3.3），以水定容至刻度线，混匀，待测。6份待测溶液中被测元素（钍、铀）浓度为10 ng/mL，铯内标浓度为100 ng/mL，基体浓度为0.5 g/L，酸度分别为0.5%、1%、2%、3%、4%、5%。

   称取0.25g（精确至0.000 1 g）统一样1#氧化镧置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL 硝酸（3.3），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。取10 mL该氧化镧溶液于6个50 mL容量瓶中，加入0.5 mL铯内标溶液（3.9）后，分别用0.5%、1%、2%、3%、4%、5%硝酸定容至刻度线，混匀，待测。

经试验表明，在此酸度范围内，酸度对各元素的强度影响不大。试样溶解清亮后，稀释定容不需额外补加硝酸。
结论：起草单位跟验证单位数据一致，分析试液可用2%硝酸介质进入质谱仪中测试。
5.4 内标选择实验
为了补偿基体效应及仪器的信号漂移，测量时需要用内标校正。分别移取氧化钇基体溶液（3.12）、1 mL钍、铀标准混合标准溶液（3.8）于3个100 mL容量瓶中，分别加入 1mL铯内标溶液（3.9）、1mL铟内标溶液（3.10）、1mL铑内标溶液（3.11）后，用硝酸（3.4）定容至刻度线，混匀，待测。3份待测溶液中被测元素（钍、铀）浓度为10 ng/mL，铯、铟、铑内标浓度为100 ng/mL，基体浓度为0.5 g/L，酸度为2%。

称取0.25g（精确至0.000 1 g）统一样1#氧化镧置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL 硝酸（3.2），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。取10 mL该氧化镧溶液于3个50 mL容量瓶中，分别加入0.5 mL铯内标溶液（3.9）、0.5 mL铟内标溶液（3.10）、0.5 mL铑内标溶液（3.11）后，用硝酸（3.4）定容至刻度线。
经试验表明，实验中可选用铟或者铯作为内标，以消除基体干扰。按内标元素质量数应与被测元素质量数相近的原则，选择质量数最大的133Cs作为内标。
结论：起草单位跟验证单位数据一致，选择133Cs作为内标。
5.5 同位素的选择

钍元素主要以232Th存在，其丰度值大于99%；铀元素主要以238U存在，其丰度值大于99%。所以，在该方法利用电感耦合等离子体质谱仪检测时，选择232Th和238U进行钍、铀含量的分析。

5.6加标回收率实验
称取0.25g（精确至0.000 1 g）统一样4#氧化镧铈置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL 硝酸、0.5 mL双氧水，低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。分别取10 mL该澄清溶液于4个50 mL容量瓶中，各加入0.5 mL铯内标溶液（3.9），分别加入0 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.5 mL、5 .0 mL钍、铀标准混合标准溶液（浓度为1 μg/mL）后，用硝酸（3.4）定容至刻度线，混匀待测。向试液中加入不同量的Th、U标准溶液，进行回收率实验，Th、U元素回收率为100.6%~105.4%，表明本方法的准确度令人满意。

结论：起草单位跟验证单位数据一致，回收率能满足要求。。
5.7检出限及方法测定限

以流程空白溶液的测定结果计算标准偏差，测定11次，按其3倍标准偏差所对应的浓度计算的检出限；按10倍标准偏差所对应的浓度并结合进样浓度，计算钍（Th）的测定下限为0.024 mg/kg，铀（U）的测定下限为0.018 mg/kg。根据验证单位的数据，钍铀的测定下限为0.00005% 。

5.6精密度数据

分别称取0.25g（精确至0.000 1 g）统一样1#氧化镧、统一样2#氧化镥、统一样3#氧化铈、统一样4#氧化镧铈及统一样5#氧化钕及统一样6#金属钇和统一样7-9#金属钆置于100 mL烧杯中，吹少量水，加入10 mL 硝酸（3.3）（统一样3#氧化铈、统一样4#氧化镧铈加入0.5 mL双氧水（3.1）），低温加热溶清后冷却至室温，溶液移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。取10 mL该澄清溶液于5个50 mL容量瓶中，加入0.5 mL铯内标溶液（3.9）后，用硝酸（3.4）定容至刻度线，混匀待测。所制备的5个统一样品，经测试7次计算其精密度均小于10%，此方法稳定可靠。具体的数据见表3-22，其中1-7号实验室依次为国检、长汀、湖南院、大华、虔东、包头院、全南新资源；
5.6.1 钍的结果统计表（表3-12）
表3 统一样1#中Th的结果统计汇总表
	统一样1#氧化镧Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000448
	0.000471
	0.000432
	0.000447
	0.000444
	0.000469
	0.000477

	2
	0.000475
	0.000472
	0.000441
	0.000467
	0.000457
	0.000452
	0.000469

	3
	0.000459
	0.000462
	0.000424
	0.000451
	0.000461
	0.000434
	0.000451

	4
	0.000449
	0.000469
	0.000451
	0.000441
	0.000441
	0.000433
	0.000475

	5
	0.000468
	0.000481
	0.000428
	0.000447
	0.000449
	0.000462
	0.000449

	6
	0.000467
	0.000473
	0.000442
	0.000472
	0.000458
	0.000461
	0.000463

	7
	0.000458
	0.000473
	0.000433
	0.000448
	0.000462
	0.000471
	0.000466

	平均值
	0.000461 
	0.000472 
	0.000436 
	0.000453 
	0.000453 
	0.000455 
	0.000464 

	SD
	1.004E-05
	5.65E-06
	9.30E-06
	1.15E-05
	8.43E-06
	1.56E-05
	0.000010 

	RSD
	2.18 
	1.20 
	2.13 
	2.55 
	1.86 
	3.44 
	2.35 

	Gmin值
	1.251 
	1.693 
	1.275 
	1.063 
	1.440 
	1.378 
	1.402 

	Gmax值
	1.436 
	1.668 
	1.628 
	1.619 
	1.050 
	1.050 
	1.166 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表4 统一样2中Th的结果统计汇总表

	统一样2#氧化镥Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00125
	0.0012
	0.00123
	0.00132
	0.00122
	0.00119
	0.00142

	2
	0.00129
	0.00122
	0.00118
	0.00126
	0.00123
	0.00115
	0.00138

	3
	0.00135
	0.00126
	0.00126
	0.00124
	0.00121
	0.00116
	0.00137

	4
	0.00134
	0.00122
	0.00122
	0.00135
	0.00124
	0.00117
	0.00135

	5
	0.00137
	0.00127
	0.00128
	0.00129
	0.00128
	0.00114
	0.00140 

	6
	0.00137
	0.00128
	0.00124
	0.00134
	0.00122
	0.00114
	0.00140 

	7
	0.00136
	0.00126
	0.00122
	0.00144
	0.00129
	0.00116
	0.00140 

	平均值
	0.00133 
	0.00124 
	0.00123 
	0.00132 
	0.00124 
	0.00116 
	0.00139 

	SD
	4.572E-05
	3.04E-05
	3.199E-05
	6.658E-05
	3.132E-05
	1.772E-05
	0.0000234 

	RSD
	3.43 
	2.45 
	2.60 
	5.04 
	2.52 
	1.53 
	1.69 

	Gmin值
	1.812 
	1.453 
	1.652 
	1.202 
	1.003 
	1.048 
	1.648 

	Gmax值
	0.812 
	1.172 
	1.473 
	1.802 
	1.551 
	1.773 
	1.343 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表5 统一样3中Th的结果统计汇总表

	统一样3#氧化铈Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00419
	0.00397
	0.00426
	0.00429
	0.00384
	0.00418
	0.00425

	2
	0.00431
	0.00434
	0.00428
	0.00418
	0.00382
	0.00401
	0.00423

	3
	0.00409
	0.00416
	0.00414
	0.00412
	0.0039
	0.00398
	0.00420 

	4
	0.004
	0.00449
	0.00422
	0.00403
	0.00397
	0.00396
	0.00397

	5
	0.00401
	0.00433
	0.00412
	0.00412
	0.00383
	0.00416
	0.00408

	6
	0.0041
	0.00442
	0.00418
	0.00421
	0.00389
	0.00391
	0.00410 

	7
	0.0042
	0.00443
	0.00416
	0.00433
	0.00391
	0.00418
	0.00410 

	平均值
	0.00413 
	0.00431 
	0.00419 
	0.00418 
	0.00388 
	0.00405 
	0.00413 

	SD
	0.000112 
	0.000182 
	0.000061 
	0.000104 
	0.000054 
	0.000115 
	0.000099 

	RSD
	2.70 
	4.22 
	1.45 
	2.49 
	1.38 
	2.85 
	2.40 

	Gmin值
	1.152 
	1.847 
	1.222 
	1.467 
	1.121 
	1.250 
	1.640 

	Gmax值
	1.626 
	1.014 
	1.410 
	1.412 
	1.681 
	1.089 
	1.180 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表6 统一样4#中Th的结果统计汇总表
	统一样4#氧化镧铈 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00611
	0.00621
	0.00578
	0.00614
	0.00601
	0.00555
	0.00585

	2
	0.00582
	0.00608
	0.00582
	0.00596
	0.00608
	0.00554
	0.00589

	3
	0.00587
	0.00592
	0.00565
	0.00592
	0.00609
	0.00568
	0.00591

	4
	0.00586
	0.00584
	0.00592
	0.00603
	0.00594
	0.00576
	0.00586

	5
	0.0059
	0.00581
	0.00588
	0.00591
	0.00608
	0.00569
	0.00568

	6
	0.00585
	0.00568
	0.00586
	0.00614
	0.00602
	0.0058
	0.00573

	7
	0.00599
	0.00572
	0.00576
	0.00604
	0.00607
	0.00554
	0.00573

	平均值
	0.005914 
	0.005894 
	0.005810 
	0.006020 
	0.006041 
	0.005651 
	0.00581 

	SD
	0.00010179
	0.000191
	0.00009
	9.57427E-05
	5.45981E-05
	0.000109
	0.0000914 

	RSD
	1.72 
	3.26 
	1.55 
	1.59 
	0.90 
	1.93 
	1.57 

	Gmin值
	0.926 
	1.116 
	1.778 
	1.149 
	1.858 
	1.022 
	1.391 

	Gmax值
	1.923 
	1.644 
	1.222 
	1.253 
	0.890 
	1.363 
	1.125 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表7 统一样5中Th的结果统计汇总表

	统一样5#氧化钕 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.0130 
	0.0116
	0.0122
	0.0114
	0.0122
	0.0110 
	0.0121

	2
	0.0123
	0.0110 
	0.0118
	0.0111
	0.0121
	0.0112
	0.0121

	3
	0.0120 
	0.0108
	0.0116
	0.0117
	0.0123
	0.0102
	0.0121

	4
	0.0119
	0.0109
	0.0118
	0.0119
	0.0128
	0.0113
	0.0116

	5
	0.0119
	0.0108
	0.0112
	0.0117
	0.0122
	0.0105
	0.0108

	6
	0.0115
	0.0118
	0.0112
	0.0129
	0.0121
	0.0110 
	0.0108

	7
	0.0114
	0.0107
	0.0108
	0.0128
	0.0127
	0.0116
	0.0108

	平均值
	0.012000 
	0.011086 
	0.011514 
	0.011929 
	0.012343 
	0.010960 
	0.01147 

	SD
	0.00054 
	0.00043 
	0.00047 
	0.00068 
	0.00029 
	0.00059 
	0.00065 

	RSD
	4.46 
	3.91 
	4.12 
	5.70 
	2.33 
	5.34 
	5.69 

	Gmin值
	1.121 
	0.889 
	1.507 
	1.219 
	0.844 
	1.298 
	1.029 

	Gmax值
	1.868 
	1.647 
	1.446 
	1.429 
	1.588 
	1.093 
	0.963 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表8统一样6中Th的结果统计汇总表

	统一样6#金属钇加标 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000112
	0.000105
	0.000100
	0.000091
	0.000104
	0.000101
	0.000102

	2
	0.000110 
	0.000102
	0.000103
	0.000099
	0.000106
	0.000097
	0.000102

	3
	0.000112
	0.000110 
	0.0000956
	0.000096
	0.000106
	0.000105
	0.000101

	4
	0.000105
	0.000098
	0.0000965
	0.000102
	0.000104
	0.000105
	0.000101

	5
	0.000104
	0.000097
	0.000103
	0.000116
	0.000102
	0.000098
	0.000105

	6
	0.000096
	0.000106
	0.000104
	0.000113
	0.000095
	0.000105
	0.000100 

	7
	0.000096
	0.000113
	0.0000987
	0.000107
	0.000111
	0.000097
	0.000100 

	平均值
	0.000105 
	0.000104 
	0.000100 
	0.000103 
	0.000104 
	0.000101 
	0.00010 

	SD
	6.90E-06
	5.91E-06
	3.35E-06
	9.07E-06
	4.86E-06
	3.85E-06
	1.72E-06

	RSD
	6.58 
	5.66 
	3.34 
	8.77 
	4.68 
	3.80 
	1.69 

	Gmin值
	1.304
	1.257
	1.349
	1.370
	1.850
	1.077
	0.915

	Gmax值
	1.014
	1.450
	1.161
	1.386
	1.439
	1.002
	1.995

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139 
	2.139 
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.020 
	2.020 
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表9 统一样7中Th的结果统计汇总表

	统一样7#金属钆 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000349
	0.000326
	0.000332
	0.000342
	0.000329
	0.000358
	0.000363

	2
	0.000351
	0.00032
	0.000329
	0.000340 
	0.000343
	0.000359
	0.000359

	3
	0.000304
	0.000338
	0.000354
	0.000356
	0.000358
	0.000320 
	0.000354

	4
	0.000366
	0.000311
	0.000321
	0.000363
	0.000347
	0.000335
	0.00035

	5
	0.000380 
	0.000302
	0.000375
	0.000375
	0.000354
	0.000346
	0.000345

	6
	0.000369
	0.000342
	0.000319
	0.000364
	0.000354
	0.000341
	0.000341

	7
	0.000361
	0.000331
	0.000314
	0.000336
	0.000348
	0.000346
	0.000341

	平均值
	0.000354 
	0.000324 
	0.000335 
	0.000354 
	0.000348 
	0.000344 
	0.00035 

	SD
	2.46E-05
	1.44E-05
	2.20E-05
	1.47E-05
	9.64E-06
	1.35E-05
	0.0000087 

	RSD
	6.94 
	4.44 
	6.56 
	4.14 
	2.77 
	3.93 
	2.48 

	Gmin值
	2.045 
	1.549 
	0.949 
	1.208 
	1.926 
	1.746 
	1.087 

	Gmax值
	1.046 
	1.232 
	1.826 
	1.452 
	1.082 
	1.143 
	1.449 

	Grubbs检验
	歧离(Xmin)
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表10 统一样8中Th的结果统计汇总表

	统一样8#金属钆加标样 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00257
	0.00247
	0.00241
	/
	0.00248
	0.0024
	0.00257

	2
	0.00249
	0.00241
	0.00229
	/
	0.00251
	0.00229
	0.00256

	3
	0.00252
	0.00253
	0.00235
	/
	0.00249
	0.00228
	0.00256

	4
	0.00255
	0.00252
	0.00236
	/
	0.00246
	0.00233
	0.00256

	5
	0.00247
	0.00243
	0.00243
	/
	0.00248
	0.00233
	0.00257

	6
	0.00254
	0.00256
	0.00239
	/
	0.00251
	0.00223
	0.00257

	7
	0.00247
	0.00242
	0.00231
	/
	0.00254
	0.0023
	0.00258

	平均值
	0.002516 
	0.002477 
	0.002363 
	/
	0.002496 
	0.002309 
	0.00257 

	SD
	3.99E-05
	5.99E-05
	5.12E-05
	/
	2.64E-05
	5.27E-05
	0.0000076 

	RSD
	1.59 
	2.42 
	2.17 
	/
	1.06 
	2.28 
	0.29 

	Gmin值
	1.145 
	1.121 
	1.422 
	/
	1.354 
	1.490 
	0.945 

	Gmax值
	1.359 
	1.383 
	1.311 
	/
	1.680 
	1.734 
	1.701 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	/
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	/
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	/
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	/
	2.02
	2.02
	2.02


表11统一样9中Th的结果统计汇总表

	统一样9#金属钆加标样 Th测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.0182
	0.0169
	0.0165
	/
	0.0171
	0.0164
	0.0176

	2
	0.0169
	0.0171
	0.0167
	/
	0.0174
	0.0164
	0.0176

	3
	0.0177
	0.0172
	0.0171
	/
	0.0175
	0.0161
	0.0176

	4
	0.0172
	0.0171
	0.0165
	/
	0.0168
	0.0161
	0.0177

	5
	0.0168
	0.0164
	0.0169
	/
	0.0176
	0.0165
	0.0178

	6
	0.0166
	0.0171
	0.0172
	/
	0.0173
	0.0165
	0.018

	7
	0.0182
	0.0168
	0.0173
	/
	0.0181
	0.0161
	0.0181

	平均值
	0.017371 
	0.016943 
	0.016886 
	/
	0.017400 
	0.016300 
	0.01777 

	SD
	0.000665 
	0.000276 
	0.000329 
	/
	0.000408 
	0.000191 
	0.000206 

	RSD
	3.83 
	1.63 
	1.95 
	/
	2.35 
	1.17 
	1.16 

	Gmin值
	1.160 
	1.967 
	1.173 
	/
	1.470 
	1.044 
	0.833 

	Gmax值
	1.246 
	0.932 
	1.260 
	/
	1.715 
	1.044 
	1.596 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	/
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	/
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	/
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	/
	2.02
	2.02
	2.02


表12 钍的不同水平含量统一样的汇总统计数据
	组间
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#

	平均值
	0.000456 
	0.00127 
	0.00413 
	0.00588 
	0.0116 
	0.000103 
	0.000344 
	0.00245 
	0.0171 

	S
	0.000011 
	0.00008 
	0.00013 
	0.00014 
	0.00050 
	2.04E-06
	1.1E-05
	9.83E-05
	0.00051 

	RSD,%
	2.46 
	6.05 
	3.22 
	2.30 
	4.33 
	1.98 
	3.22 
	4.01 
	3.01 

	Gmin值
	1.812 
	1.498
	1.848
	1.670 
	1.302 
	1.436 
	1.794 
	1.484 
	1.578 

	Gmax值
	1.372 
	1.485
	1.356
	1.218 
	1.449 
	0.965 
	0.911 
	1.145 
	1.282 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139 
	2.139
	2.139
	2.139 
	2.139 
	2.139 
	2.139 
	1.973 
	1.973 

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02 
	2.02
	2.02
	2.02 
	2.02 
	2.020 
	2.020 
	1.887 
	1.887 


5.6.2  U的结果统计表（表13-22）
表13统一样1#中U的结果统计汇总表

	统一样1#氧化镧 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000348
	0.000391
	0.000332
	0.000358
	0.000353
	0.00030 
	0.000368

	2
	0.000357
	0.000392
	0.000324
	0.000368
	0.000361
	0.000312
	0.000359

	3
	0.000358
	0.000362
	0.000328
	0.000359
	0.000368
	0.000309
	0.000343

	4
	0.000365
	0.000381
	0.000326
	0.000338
	0.000359
	0.000318
	0.000367

	5
	0.000359
	0.000393
	0.000332
	0.000341
	0.000367
	0.000313
	0.000351

	6
	0.000348
	0.000381
	0.000328
	0.000358
	0.000369
	0.000295
	0.000361

	7
	0.000351
	0.000382
	0.000336
	0.000368
	0.000362
	0.000299
	0.000364

	平均值
	0.000355 
	0.000383 
	0.000329 
	0.000356 
	0.000363 
	0.000308 
	0.000359 

	SD
	6.36E-06
	1.08E-05
	4.12E-06
	1.19E-05
	5.74E-06
	8.85E-06
	9.07E-06

	RSD
	1.79 
	2.81 
	1.25 
	3.35 
	1.58 
	2.88 
	2.53 

	Gmin值
	1.123 
	1.965 
	1.318 
	1.485 
	1.693 
	1.432 
	1.763 

	Gmax值
	1.549 
	0.916 
	1.596 
	1.030 
	1.096 
	1.168 
	0.992 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表14统一样2#中U的结果统计汇总表
	统一样2#氧化镥 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000552
	0.000544
	0.000552
	0.000624
	0.000592
	0.000500 
	0.000604

	2
	0.000566
	0.000527
	0.000538
	0.000587
	0.000584
	0.000522
	0.000589

	3
	0.000601 
	0.000563
	0.000554
	0.000576
	0.000601
	0.000473
	0.000587

	4
	0.000600
	0.000571
	0.000578
	0.000557
	0.000603
	0.000551
	0.000605

	5
	0.000591
	0.000581
	0.000592
	0.000618
	0.000609
	0.000532
	0.000635

	6
	0.000621
	0.000592
	0.000574
	0.000597
	0.000616
	0.000474
	0.000633

	7
	0.000608
	0.00059
	0.000576
	0.000587
	0.000609
	0.000496
	0.000631

	平均值
	0.000588 
	0.000567 
	0.000566 
	0.000592 
	0.000602 
	0.000507 
	0.000612 

	SD
	2.86E-05
	2.41E-05
	1.87E-05
	2.32E-05
	1.09E-05
	2.94E-05
	2.08E-05

	RSD
	4.87 
	4.27 
	3.31 
	3.93 
	1.82 
	5.81 
	3.40 

	Gmin值
	1.244 
	1.648 
	1.509 
	1.515 
	1.643 
	1.150 
	1.201 

	Gmax值
	1.167 
	1.039 
	1.372 
	1.362 
	1.278 
	1.499 
	1.105 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表15统一样3#中U的结果统计汇总表
	统一样3#氧化铈 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000583
	0.000678
	0.000552
	0.000571
	0.000563
	0.000572
	0.000609

	2
	0.000576
	0.00068
	0.000528
	0.000552
	0.000568
	0.000579
	0.000609

	3
	0.000558
	0.000679
	0.000556
	0.000541
	0.000562
	0.000534
	0.000605

	4
	0.000548
	0.000673
	0.000554
	0.000572
	0.000561
	0.000544
	0.000589

	5
	0.000541
	0.000673
	0.000528
	0.000573
	0.000566
	0.000593
	0.000610

	6
	0.000582
	0.000674
	0.000542
	0.000581
	0.000564
	0.000543
	0.000613

	7
	0.000598 
	0.000667
	0.000548
	0.000609
	0.000567
	0.000586
	0.000613

	平均值
	0.000565 
	0.000675 
	0.000544 
	0.000571 
	0.000564 
	0.000564 
	0.000607 

	SD
	1.82E-05
	4.53E-06
	1.18E-05
	2.16E-05
	2.64E-06
	2.36E-05
	8.34E-06

	RSD
	3.21 
	0.67 
	2.18 
	3.79 
	0.47 
	4.19 
	1.37 

	Gmin值
	1.304 
	1.736 
	1.352 
	1.400 
	1.300 
	1.287 
	2.142 

	Gmax值
	1.010 
	1.137 
	1.014 
	1.743 
	1.354 
	1.208 
	0.737 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	离群(Xmin)

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


注：7号实验室由于其他6组数据很集中，所以最小值0.00589的结果在组内统计为离群，但是从总体数据来看，0.00589数据在正常范围，所以参与后续数据统计。
表16统一样4#中U的结果统计汇总表
	统一样4#氧化镧铈 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00456
	0.00473
	0.00414
	0.00471
	0.00401
	0.00394
	0.00435

	2
	0.00426
	0.00472
	0.00432
	0.00452
	0.00404
	0.00372
	0.00436

	3
	0.00426
	0.00467
	0.00416
	0.00442
	0.00411
	0.00375
	0.00439

	4
	0.00414
	0.00448
	0.00424
	0.00432
	0.00417
	0.00383
	0.00463

	5
	0.00426
	0.00443
	0.00426
	0.00418
	0.00413
	0.00404
	0.00436

	6
	0.00431
	0.00449
	0.00418
	0.00434
	0.00403
	0.00386
	0.00437

	7
	0.00441
	0.00442
	0.00422
	0.00432
	0.00416
	0.00398
	0.00438

	平均值
	0.004314 
	0.004563 
	0.004217 
	0.004401 
	0.004093 
	0.003874 
	0.004406 

	SD
	0.000135 
	0.000138 
	0.000063 
	0.000171 
	0.000066 
	0.000119 
	0.000100 

	RSD
	3.12 
	3.03 
	1.49 
	3.89 
	1.60 
	3.06 
	2.27 

	Gmin值
	1.294 
	1.035 
	1.232 
	1.294 
	1.265 
	1.301 
	0.558 

	Gmax值
	1.825 
	1.211 
	1.642 
	1.803 
	1.178 
	1.397 
	2.247 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	离群(Xmax)

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


注：7号实验室由于其他6组数据很集中，所以最大值0.00463的结果在组内统计为离群，但是从总体数据来看，0.00463数据在正常范围，所以参与后续数据统计。
表17 统一样5#中U的结果统计汇总表
	统一样5#氧化钕 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00685
	0.00654
	0.00644
	0.00622
	0.00633
	0.00585
	0.00677

	2
	0.00662
	0.00614
	0.00632
	0.00622
	0.00639
	0.00579
	0.00679

	3
	0.00657
	0.00630
	0.00626
	0.00632
	0.00646
	0.00580 
	0.00677

	4
	0.00617
	0.00617
	0.00622
	0.00642
	0.00641
	0.00586
	0.00652

	5
	0.00638
	0.00623
	0.00618
	0.00647
	0.00634
	0.00615
	0.00618

	6
	0.00624
	0.00626
	0.00628
	0.00624
	0.00648
	0.00578
	0.00621

	7
	0.00616
	0.00616
	0.00622
	0.00653
	0.00624
	0.00603
	0.00623

	平均值
	0.00643 
	0.00626 
	0.00627 
	0.00635
	0.00638
	0.00591
	0.00650

	SD
	0.000262 
	0.000137 
	0.000086 
	0.000128 
	0.000083 
	0.000148 
	0.000286 

	RSD
	4.07 
	2.20 
	1.37 
	2.02 
	1.30 
	2.50 
	4.40 

	Gmin值
	1.021 
	0.852 
	1.094 
	0.982 
	1.675 
	0.879 
	1.105 

	Gmax值
	1.615 
	2.058 
	1.923 
	1.439 
	1.226 
	1.623 
	1.030 

	Grubbs检验
	无异常值
	歧离(Xmax)
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	1.973
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	1.887
	2.02


注：2号实验室由于其他6组数据很集中，所以最大值0.00654的结果在组内统计为歧离，但总体数据来看可参与后续数据统计。

表18 统一样6#中U的结果统计汇总表
	统一样6#金属钇加标样 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000103
	0.000101
	0.000101
	0.000096
	0.000095
	0.000098
	0.000094

	2
	0.000103
	0.000096
	0.0000954
	0.000096
	0.000101
	0.000099
	0.000095

	3
	0.000102
	0.000098
	0.0000932
	0.000104
	0.000101
	0.000104
	0.000094

	4
	0.000099
	0.000102
	0.0000987
	0.000108
	0.000099
	0.000101
	0.000094

	5
	0.000096
	0.000099
	0.000103
	0.000094
	0.000093
	0.000104
	0.000096

	6
	0.000094
	0.000095
	0.000101
	0.000102
	0.000105
	0.000097
	0.000094

	7
	0.000089
	0.000105
	0.0000917
	0.000087
	0.000109
	0.000095
	0.000094

	平均值
	0.000098 
	0.000099 
	0.000098 
	0.000098 
	0.000100 
	0.000100 
	0.000094 

	SD
	5.29E-06
	3.51E-06
	4.33E-06
	7.03E-06
	5.50E-06
	3.45E-06
	7.87E-07

	RSD
	5.40 
	3.53 
	4.43 
	7.17 
	5.48 
	3.46 
	0.83 

	Gmin值
	1.701 
	1.263 
	1.390 
	1.584 
	1.350 
	1.366 
	0.545 

	Gmax值
	0.945 
	1.590 
	1.221 
	1.401 
	1.558 
	1.242 
	1.997 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表19 统一样7#中U的结果统计汇总表
	统一样7#金属钆 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.000099
	0.000094
	0.0000974
	0.000113
	0.000101
	0.000092
	0.000102

	2
	0.000100  
	0.000096
	0.000103
	0.000099
	0.000104
	0.000090 
	0.000100

	3
	0.000091
	0.000100 
	0.000095
	0.000106
	0.000114
	0.000100
	0.000100

	4
	0.000104
	0.000100
	0.000101
	0.000109
	0.000115
	0.000099
	0.000099

	5
	0.000110
	0.000097
	0.000104
	0.000102
	0.000111
	0.000093
	0.000097

	6
	0.000104
	0.000098
	0.000104
	0.000100
	0.000108
	0.000095
	0.000097

	7
	0.000103
	0.000098
	0.000097
	0.000091
	0.000107
	0.000092
	0.000097

	平均值
	0.000102 
	0.000098 
	0.000100 
	0.000103 
	0.000109 
	0.000094 
	0.000099 

	SD
	5.86E-06
	2.14E-06
	3.67E-06
	7.24E-06
	5.13E-06
	3.78E-06
	1.95E-06

	RSD
	5.76 
	2.19 
	3.66 
	7.04 
	4.72 
	4.00 
	1.97 

	Gmin值
	1.805 
	1.681 
	1.339 
	1.637 
	1.477 
	1.172 
	0.952 

	Gmax值
	1.439 
	1.121 
	1.032 
	1.400 
	1.254 
	1.474 
	1.610 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02


表20 统一样8#中U的结果统计汇总表
	统一样8#金属钆加标样 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.00236
	0.00225
	0.00219
	/
	0.00234
	0.00212
	0.00231

	2
	0.0022
	0.00223
	0.00221
	/
	0.00227
	0.00207
	0.0023

	3
	0.00227
	0.0022
	0.00221
	/
	0.00235
	0.00212
	0.0023

	4
	0.00229
	0.00219
	0.00215
	/
	0.00226
	0.00199
	0.0023

	5
	0.00228
	0.00212
	0.00217
	/
	0.00236
	0.00213
	0.0023

	6
	0.00227
	0.00219
	0.00222
	/
	0.00237
	0.00207
	0.00231

	7
	0.00224
	0.00226
	0.00216
	/
	0.00229
	0.00213
	0.0023

	平均值
	0.00227 
	0.00221 
	0.00219 
	/
	0.00232 
	0.00209 
	0.00230 

	SD
	4.89E-05
	4.72E-05
	2.75E-05
	/
	4.55E-05
	5.13E-05
	4.88E-06

	RSD
	2.15 
	2.14 
	1.26 
	/
	1.96 
	2.46 
	0.21 

	Gmin值
	1.490 
	1.816 
	1.350 
	/
	1.320 
	1.949 
	0.586 

	Gmax值
	1.782 
	1.150 
	1.194 
	/
	1.100 
	0.779 
	1.464 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	/
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	/
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	/
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	/
	2.02
	2.02
	2.02


注：4号实验室未提供统一样8#的精密度数据。
表21  统一样9#中U的结果统计汇总表
	统一样9#金属钆加标样 U测定值（%）

	实验室
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	0.0165
	0.0168
	0.0162
	/
	0.0176
	0.0157
	0.0171

	2
	0.0168
	0.0169
	0.0161
	/
	0.0172
	0.0162
	0.0171

	3
	0.0180 
	0.0170 
	0.0165
	/
	0.0181
	0.0161
	0.0173

	4
	0.0171
	0.0170 
	0.0172
	/
	0.0178
	0.0158
	0.0174

	5
	0.0167
	0.0169
	0.0158
	/
	0.0171
	0.0162
	0.0174

	6
	0.0170 
	0.0169
	0.0164
	/
	0.0177
	0.0160
	0.0176

	7
	0.0165
	0.0169
	0.0165
	/
	0.0169
	0.0162
	0.0176

	平均值
	0.0169 
	0.0169 
	0.0164 
	/
	0.0175 
	0.0160 
	0.0174 

	SD
	0.00052 
	0.00007 
	0.00044 
	/
	0.00043 
	0.00021 
	0.00021 

	RSD
	3.06 
	0.41 
	2.67 
	/
	2.46 
	1.28 
	1.19 

	Gmin值
	0.8530 
	1.6562 
	1.3387 
	/
	1.3626 
	1.5960 
	1.2421 

	Gmax值
	2.0363 
	1.2421 
	1.8611 
	/
	1.4291 
	0.8327 
	1.1731 

	Grubbs检验
	歧离(Xmax)
	无异常值
	无异常值
	/
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	/
	7
	7
	7

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	/
	2.139
	2.139
	2.139

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	/
	2.02
	2.02
	2.02


注1：1号实验室由于其他6组数据很集中，所以最大值0.0180的结果在组内统计为歧离，也可参与后续数据统计。

注2：4号实验室未提供统一样9#的精密度数据。
表22    U的不同水平含量统一样的汇总统计数据（第一版）
	组间
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#

	平均值
	0.000350 
	0.000576 
	0.000584 
	0.00427 
	0.00630 
	0.000098 
	0.000103 
	0.00223 
	0.0169 

	S
	0.000025 
	0.000035 
	0.000044 
	0.000229 
	0.0002 
	1.97E-06
	7.24E-06
	8.63E-05
	0.00056 

	RSD,%
	7.00 
	6.07 
	7.55 
	5.36 
	3.02 
	2.00 
	7.04 
	3.872 
	3.319 

	Gmin值
	1.741
	1.986
	0.915
	1.716
	2.041
	1.949 
	1.637 
	1.619 
	1.473 

	Gmax值
	1.334
	1.022
	2.051
	1.293
	1.037
	1.099 
	1.400 
	1.045 
	1.132 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	歧离(Xmax)
	无异常值
	歧离(Xmin)
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	2.139
	1.973
	1.973

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	1.887
	1.887


注：统一样3#号样，2号实验室平均值为0.00675，为最大值，组间统计为离群值，后续不参与统计。统一样5#号样，6号实验室平均值为0.00591，为最小值，组间统计为离群值，后续不参与统计。
3#和5#剔除离群值后，重新统计数据见表23

表23   U的不同水平含量统一样的汇总统计数据（第二版）
	组间
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#

	平均值
	0.000350 
	0.000576 
	0.000569 
	0.00427 
	0.00636 
	0.000098 
	0.000103 
	0.00223 
	0.0169 

	S
	0.000025 
	0.000035 
	0.000021 
	0.000229 
	9.09E-05
	1.97E-06
	7.24E-06
	8.63E-05
	0.00056 

	RSD,%
	7.00 
	6.07 
	3.62 
	5.36 
	1.43 
	2.00 
	7.04 
	3.872 
	3.319 

	Gmin值
	1.741
	1.986
	1.23 
	1.716
	1.17 
	1.949 
	1.637 
	1.619 
	1.473 

	Gmax值
	1.334
	1.022
	1.82 
	1.293
	1.46 
	1.099 
	1.400 
	1.045 
	1.132 

	Grubbs检验
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值 
	无异常值
	无异常值
	无异常值
	无异常值

	n
	7
	7
	6
	7
	6
	7
	7
	6
	6

	G临界值
(0.01/2，n)
	2.139
	2.139
	1.973
	2.139
	1.973
	2.139
	2.139
	1.973
	1.973

	G临界值
(0.05/2，n)
	2.02
	2.02
	1.887
	2.02
	1.887
	2.02
	2.02
	1.887
	1.887


6、数据统计分析

6.1 等精度检验

根据GB/T 6379.2-2004的要求对数据进行统计及计算，并计算方法的重复性限和再现性限，详细数据见表24及表25
表24  Th的重复性限和再现性限数据统计
	水平
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#

	总平均值
	0.00046
	0.0013
	0.0041
	0.0059
	0.0116
	0.00010
	0.00010
	0.0025
	0.0171

	T1
	0.022
	0.062
	0.202
	0.288
	0.569
	0.005
	0.005
	0.103
	0.719

	T2
	1.02E-05
	7.98E-05
	8.35E-04
	1.69E-03
	6.62E-03
	5.18E-07
	5.18E-07
	2.53E-04
	1.23E-02

	T3
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	49
	42
	42

	T4
	343
	343
	343
	343
	343
	343
	343
	294
	294

	T5
	4.73E-09
	6.19E-08
	5.16E-07
	5.26E-07
	1.21E-05
	1.10E-09
	1.35E-08
	6.81E-08
	5.23E-06

	P
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	6
	6

	Sr2
	1.1E-10
	1.5E-09
	1.2E-08
	1.3E-08
	2.9E-07
	2.6E-11
	3.2E-10
	1.9E-09
	1.5E-07

	SL2
	1.1E-10
	5.7E-09
	1.6E-08
	1.6E-08
	2.1E-07
	0.0E+00
	0.0E+00
	9.4E-09
	2.4E-07

	SR2
	2.2E-10
	7.2E-09
	2.8E-08
	2.9E-08
	5.0E-07
	2.6E-11
	3.2E-10
	1.1E-08
	3.9E-07

	Sr
	1.1E-05
	3.8E-05
	1.1E-04
	1.1E-04
	5.4E-04
	5.1E-06
	1.8E-05
	4.3E-05
	3.8E-04

	SR
	1.5E-05
	8.5E-05
	1.7E-04
	1.7E-04
	7.1E-04
	5.1E-06
	1.8E-05
	1.1E-04
	6.2E-04

	r
	0.000030
	0.00011
	0.00031
	0.00031
	0.00150
	0.000014
	0.00005
	0.00012
	0.00107

	R
	0.000042
	0.00024
	0.00047
	0.00048
	0.00198
	0.000014
	0.00005
	0.00030
	0.00175


表25   U的重复性限和再现性限数据统计
	水平
	1#
	2#
	3#
	4#
	5#
	6#
	7#
	8#
	9#

	总平均值
	0.00035
	0.00058
	0.00057
	0.0043
	0.0064
	0.00010
	0.00010
	0.0022
	0.0169

	T1
	0.0171
	0.0282
	0.0240
	0.209
	0.267
	0.00481
	0.004929
	0.09365
	0.7078

	T2
	6.04E-06
	1.63E-05
	1.36E-05
	0.000894
	0.00178
	4.73E-07
	4.96E-07
	0.000209
	0.0119

	T3
	49
	49
	42
	49
	42
	49
	49
	42
	49

	T4
	343
	343
	294
	343
	294
	343
	343
	294
	343

	T5
	3.05E-09
	2.23E-08
	9.43E-09
	5.92E-07
	1.19E-06
	9.07E-10
	8.95E-10
	6.06E-08
	4.41E-06

	P
	7
	7
	6
	7
	6
	7
	7
	6
	6

	Sr2
	7.27E-11
	5.31E-10
	2.62E-10
	1.41E-08
	3.33E-08
	2.16E-11
	2.13E-11
	1.68E-09
	1.03E-07

	SL2
	5.92E-10
	1.15E-09
	3.87E-10
	5.03E-08
	3.51E-09
	7.86E-13
	1.69E-11
	7.21E-09
	4.08E-05

	SR2
	6.65E-10
	1.68E-09
	6.49E-10
	6.44E-08
	3.68E-08
	2.24E-11
	3.82E-11
	8.90E-09
	4.09E-05

	Sr
	8.53E-06
	2.30E-05
	1.62E-05
	1.19E-04
	1.82E-04
	4.65E-06
	4.62E-06
	4.10E-05
	3.20E-04

	SR
	2.58E-05
	4.10E-05
	2.55E-05
	2.54E-04
	1.92E-04
	4.73E-06
	6.18E-06
	9.43E-05
	6.40E-03

	r
	0.000024
	0.000065
	0.000045
	0.00033
	0.00051
	0.000013
	0.000013
	0.000115
	0.00090

	R
	0.000072
	0.000115
	0.000071
	0.00071
	0.00054
	0.000013
	0.000017
	0.000264
	0.00179


与国际、国外同类标准技术内容的对比

经查，国内外无相同类型的标准。
采标情况，以及是否合规引用或采用国际国外标准

   经查，国外无相同类型的标准。本标准未采用（包括等同采用、修改采用及非等效采用）国际标准或国外先进标准。
与有关法律、法规的关系
本文件与有关的现行法律、法规和强制性国家标准没有冲突。
本文件与现行标准及制定中的标准无重复交叉情况。

重大分歧意见的处理和依据

编制组严格按既定编制原则进行编写，本文件起草过程中未发生重大的分歧意见。

标准中涉及专利的情况

本文件不涉及专利问题。

贯彻国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议
其他应当说明的事项

    无

